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Kielce 13.11.2020r.   
 

Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

Sprawa SAG ZP-16/2020 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 

Zwracam się z zapytaniem  , czy Zamawiający uzna za poprawny produkt w pozycji nr 4 

„ Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G x130mm z prowadnicą” ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ 
 
Zwracam sie do Państwa z zapytaniem, czy w przypadku, kiedy nie mamy wszystkich igieł na 
magazynie w celu przesłania próbek ( igły będą oczywiście dostarczone najszybciej, jak tylko 
nam producent umożliwi ich dostawę ), czy oferta będzie nadal brana pod uwagę ? 
Muszę  jednak dodać, że wszystkie  igły, jakie proponujemy w przetargu, są takiej samej 
jakości , różnią się tylko długością. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia wszystkich próbek, próbki podlegają ocenie 
punktowej zgodnie z zapisami SIWZ 
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Kielce 13.11.2020r.   
 

Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

Sprawa SAG ZP-16/2020 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
SIWZ – oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  
jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie 
wraz z ofertą.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie Oświadczenia o przynależności do grupy 
kapitałowej (Załącznik nr  4 do SIWZ) do oferty w przypadku Wykonawców, którzy nie należą 
do żadnej grupy kapitałowej  
 
Zadanie nr 6 poz. 2, 4 
Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia próbek w przypadku papierów oryginalnych 
wymienionych w poz. 2 i 4, których jakość jest Zamawiającemu znana. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
Projekt umowy – par. 4 ust. 2 
Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji na co najmniej 5 dni 
roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony 
towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia 
określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana 
towaru natychmiastowa jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego 
ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia 
niemożliwego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ 
 
Projekt umowy – par. 7 ust. 1 lit. l) 
Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku 
niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. 
W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać 
przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia 
niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ 
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Kielce 13.11.2020r.   
 

Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

Sprawa SAG ZP-16/2020 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w ramach zadania nr 2 Zamawiający dla 
zachowania pełnej kompatybilności wymaga, aby igły wyszczególnione w poz. 1 -5 pochodziły od 
tego samego producenta; jak dotychczas stosowane. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również 
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Kielce 13.11.2020r.   
 

Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

Sprawa SAG ZP-16/2020 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
Dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,   
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który 
nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie Oświadczenia o przynależności do grupy 
kapitałowej (Załącznik nr  4 do SIWZ) do oferty w przypadku Wykonawców, którzy nie należą 
do żadnej grupy kapitałowej  
 
Dotyczy pakietu nr 12 
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający wymaga aby okularki posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych 
w zakresie min. 99.9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okularki 
należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod katem obrzęków, wydzieliny lub cech 
infekcji. Dlatego tak ważne jest aby okularki do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie 
nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuści  okularki do fototerapii o konstrukcji budowy wykończonej na opasce 
materiałem NeoFoam zapobiegają zsuwaniu się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w 
minimalny sposób jest otoczona materiałem co umożliwia lepsze absorbowanie światła UV.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
Pytanie nr 3 
 Czy Zamawiający dopuści okularki w następujących rozmiarach:  micro poniżej 28 cm, Small – 28- 
34 cm oraz Large – powyżej 34 cm ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuści okularki składające się z dwóch niezależnych części oraz posiadające dwa 
rzepy do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wymaga  aby okularki do fototerapii posiadały wklęśnięcie w obrębie oczodołów 
umożliwiające swobodne poruszanie powieką przez cały czas gdy dziecko ma założone okularki. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
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Dotyczy pakietu nr 17 
Pytanie nr 1 pozycja 1 oraz 10 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia antybakteryjnego 
opartego na działaniu jonów srebra w pakiecie nr 17 pozycja nr 1 oraz 10. Taki zapis stawia na 
uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Na rynku znajduje się więcej dostawców kompatybilnego 
z opisanym asortymentu. Zgoda Zamawiającego na odstąpienie od wspomnianego zapisu pozwoli na 
złożenie konkurencyjnej oferty i będzie miało pozytywny wpływ na cenę oferty ostatecznej oraz 
finanse szpitala. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
Pytanie nr 2 pozycja nr 7 oraz 8  
Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 7 oraz 8   w 
zadaniu nr 17, oraz utworzenia dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie 
większej liczbie wykonawców, a tym samym  obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji 
oszczędności dla szpitala. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
Pytanie nr 3 pozycja 1 
Czy Zamawiający pozwoli na złożenie oferty na Generator / przyłącze pacjenta z zabudowaną w 
dwóch przewodach – 1 z linią wdechową - 2 z linią wydechową. Przystosowany do zamocowania na 
czapeczce. W komplecie Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie 
w  różnych rozmiarach (S, M, L).  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
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Kielce 13.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
Zadanie nr.14. Ewakuatory, wkłady i pojemniki do ssaków. 
Pytanie 1. poz.1,4,5. 
Prosimy o dopuszczenie  równoważnego systemu do odsysania, o następujących cechach: 
- wkłady (okrągłe) posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega 
mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny(także do zabiegów 
ortopedycznych): gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. 
Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i 
personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego 
demontażu, zatyczkę na port pacjenta, szeroki zamykany port do pobierania próbek lub wkładania saszetek 
żelujących. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, wykonane z polietylenu 
bez zawartości PCV. Wkłady częściowo sprasowane, celem oszczędzania miejsca przechowywania. 
Wkłady oraz kanistry  o pojemności 1000ml, 2000ml.  
- kanistry(pojemniki)  kompatybilne z oferowanymi wkładami, z przezroczystego tworzywa ,ze skalą 
pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego oraz sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone 
tylko  w zaczep do mocowania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i 
bezpieczeństwem użytkowania. Oferowany system spełnia najwyższe normy jakościowe i bezpieczeństwa 
a zarazem jest konkurencyjny cenowo. Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu 
najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji 
wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy 
bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki ( o właściwościach antybakteryjnych ) 
wielorazowego użytku  w przypadku wybrania naszej oferty. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ                            
Pytanie 2.poz.1.  
Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie nadrukowana data 
ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod 
względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem,  po dekompletacji 
opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały i oddaniem zbiorczego opakowania do utylizacji. 
Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością 
filtrów we wkładzie.   
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy 
kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie Oświadczenia o przynależności do grupy 
kapitałowej (Załącznik nr  4 do SIWZ) do oferty w przypadku Wykonawców, którzy nie należą do 
żadnej grupy kapitałowej  
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Kielce 16.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
Pytania do SIWZ  

Zadanie nr 14 

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie ewakuatorów o pojemności 200 ml. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ                            
 

2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie ewakuatorów o pojemności 400 ml. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ                            
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Kielce 16.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
Pakiet 1 
Pyt. 1 – Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu 
nr  1 pozycji 24-31 oraz 37-39 i stworzy z nich oddzielny pakiet ,,kaniule dożylne’’? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
Pyt. 2 – Czy Zamawiający w poz. 24-26 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z 
poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG z dodatkowym 
portem centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykanym standardowo bez dodatkowego 
mechanizmu, w następujących rozmiarach:  
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min 
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min 
• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min 
• 18G (1,30) – dł. 32mm; przepływ 103 ml/min? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
Pyt. 3 – Czy Zamawiający w poz. 37-39 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych z 
automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły,  wykonaną z poliuretanu z 
3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, z dodatkowym portem centralnie 
umiejscowiony wobec skrzydełek zamykanym standardowo bez dodatkowego mechanizmu, w 
następujących rozmiarach:  
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min 
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min 
• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min 
• 18G (1,30) – dł. 32mm; przepływ 103 ml/min? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
 
Pakiet 3 
Pyt. 1 – Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu 
nr  3 pozycji 1-2 i stworzy z nich oddzielny pakiet? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
Pyt. 2 – Czy Zamawiający w poz. 1-2 dopuści: wysokiej jakości kaniule dożylne bez portu bocznego, 
bez zdejmowalnego uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzanie kaniuli, wykonane z 
poliuretanu, posiadające filtr hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi, z 3 paskami 
kontrastującymi w RTG, informacja o braku zawartości lateksu na opakowaniu zbiorczym kaniul, 
rozmiary: 24G dł. 19mm przepływ 29 ml/min, 26G dł. 19mm przepływ 19 ml/min? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
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Kielce 16.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
Pytanie 1 do pakietu 12 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 2 ,oraz w przypadku wydzielenia 
prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 okularków o poniższych parametrach: 
OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: 
zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm),  mikro 20-25cm (+/- 
2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy 
posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i 
umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z 
jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy 
dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
 
Pytanie 2 do pakietu 17 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 7,8 oraz w przypadku wydzielenia 
prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 układów z generatorem i komorą o poniższych parametrach 
Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny pojedynczo podgrzewany, 
kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych.  
Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką 
wodną o długości 160 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), 
dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający 
redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. Obrotowy port pacjenta 
ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego 
wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne  ogrzewanie. Układ zawierający 2 odcinki o 
dł. 60 cm łączące respirator z komorą nawilżającą 1. 22/22 mm. 2. 22/15 mm. W zestawie komplet 
adapterów umożliwiających podłączenie układu do różnych typów respiratorów, oraz adaptery 
umożliwiające podłączenie urządzenia do podaży tlenku azotu. Układ zawierający komorę                      
z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy 
poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Dodatkowo w 
komorze pływający indykator poziomu wody. Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w 
jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu.  
Możliwość stosowania układu 7 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów 
niezawierających DEHP,BPA. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
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W pozycji 9  
Adapter /przyłącza o długości 10cm. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
 
W pozycji 10  
Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny pojedynczo podgrzewany, 
kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych.  
Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką 
wodną o długości 160 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), 
dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający 
redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.  
Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny 
materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne  ogrzewanie. Układ 
zawierający 2 odcinki o dł. 60 cm łączące respirator z komorą nawilżającą 1. 22/22 mm. 2. 22/15 mm. 
W zestawie komplet adapterów umożliwiających podłączenie układu do różnych typów respiratorów, 
oraz adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia do podaży tlenku azotu. 
Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki 
kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do 
układu pacjenta. Dodatkowo w komorze pływający indykator poziomu wody. 
Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę 
produkcji i ważności produktu. Możliwość stosowania układu 7 dni u jednego pacjenta, układ 
wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
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Kielce 16.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 
Zadanie 9 poz. 2   
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny sterylny filtr oddechowy wirusowo- bakteriobójczy                
z hydrofobowym wkładem z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o objętości oddechowej 
150-1500ml, przestrzeni martwej 55 ml, wadze 35,6 g z portem do kapnografii zakończonym luer-
lockiem z szczelnie wkręcanym koreczkiem, czas stosowania do 24 godzin? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
 
 
Pytanie 2 
Zadanie 9 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści czysto mikrobiologicznie maskę tlenową z nebulizatorem i drenem o dł 200 
cm dla dorosłych?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
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Kielce 16.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
Zadanie 15 
Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do oddzielnego zadania co pozwoli na wzięcie udziału w 
postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność 
ofert. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
 
Zadanie 20 
Prosimy o dopuszczenie wagi <3kg i >30 kg lub 3-40 kg – do wyboru przy realizacji zamówienie 
częściowego 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
 
Prosimy o dopuszczenie czujnika w formie pojedynczej opaski zapinanej na velcro dodatkowej opaski 
na kostki  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
 
Prosimy o dopuszczenie kalibracji cyfrowej rozumianej jako dokładność pomiaru SpO2 ±2% w 
zakresie 90%～100% i ±4%% w zakresie 70%～100% 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
 
Poz. 1 i 2 
Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
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Kielce 16.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
Dotyczy Zadanie nr 9 poz. 2 – Maski anestetyczne, filtry oddechowe  

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości 150-1500ml, przy zachowaniu pozostałych 
wymogów? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Dotyczy Zadanie nr 15 – Jednorazowe mankiety noworodkowe, czujniki saturacji do 
respiratorów i inkubatorów  
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 15 pozycji nr 4 i 5 do osobnego 
Zadania? Pozwoli to na złożenie ofert większej ilości wykonawców, a Zamawiającemu na wybór 
najkorzystniejszej. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Kielce 16.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
Dotyczy Pakietu nr 13: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do 
sterylizacji (Poz. 1-5) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu 
umożliwiłoby wi ększej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem 
ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert 
różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej                   
z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

2. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o 
wymiarach 300mmx70mmx100m w miejsce rękawa 300mmx60mmx100m? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Kielce 16.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
zadanie 1, poz. 14-17,27-28,36,40-41,42 
Czy zamawiający wydzieli poz.14-17,27-28,36,40-41,42 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie 
pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 
Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy 
pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami 
uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe 
możliwości wyboru. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 1, poz.14-17 
czy zamawiający dopuści skalę nierozszerzoną? 
Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia wpisana jest skala rozszerzona 
Zdanie 1, poz. 36 
czy zamawiający dopuści jednostronną skalę pomiarową? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 1, poz.41 

• Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, 
z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze 
wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską 
klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość 
całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 
mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik 
LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany 
tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?  

• Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
• Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego 

zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły 
biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

• Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na 
przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. 
Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, 
opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz 
poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Zadanie 1, poz.40 
• Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, 

niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd 
posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze 
wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną 
klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w 
części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, 
łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie 
jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory 
kroplowej – 12,37 cm3,  powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 
cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

• Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, 
bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z 
tworzywa sztucznego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

• Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na 
przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. 
Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, 
opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz 
poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

Zadanie 1, poz. 40-41 
Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia karty charakterystyki chemicznej produktu celem 
potwierdzenia braku zawartości ftalanów, gdyż oferent dostarczy oświadczenie producenta o braku 
zawartości ftalanów w niniejszym produkcie? Zarówno karta charakterystyki jak i oświadczenie jest 
wystawiane przez producenta, więc w przypadku potwierdzenia braku zawartości ftalanów w danym 
asortymencie  oświadczenie jest dokumentem wystarczającym, natomiast karta charakterystyki 
zawiera wszystkie szczegółowe dane o składzie chemicznym asortymentu, którego Zamawiający nie 
wymaga. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 5, poz. 1-6,10-13, 
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-6,10-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 
priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli 
Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej 
konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 5, poz. 2-3 

• Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym,  
jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii 
polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? 
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• Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
• Czy zamawiający dopuści fartuch pakowany po 200 szt. w opak. Zbiorczym- na rolce, gdyż 

wymóg fartuchów pakowanych indywidualnie znacznie ogranicza konkurencyjność 
postepowania, a w związku z tym udział w niniejszym przetargu weźmie ograniczona liczba 
konkurentów i Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości 
rynkowej. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

Zadanie 5, poz. 5 
czy zamawiający oczekuje 150 opakowań po 25 szt. stazy? 
Odpowiedź: Tak, oczekuje 
 
Zadanie 5, poz.6 
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt.                  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Zadanie 5, poz.10-11 
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
Zadanie 10, poz. 20,21,25-26 
Czy zamawiający wydzieli poz.20,21,25-26 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na 
złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 
Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy 
pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami 
uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe 
możliwości wyboru. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Zadanie 11, poz. 1,2,4,5, 
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Zadanie 11, poz. 7 
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Kielce 16.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
1. Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 16 poz. 5 próżnociąg położniczy jałowy, 
jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt 
oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w 
każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z 
łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem 
próżni w kształcie zegara. Oferowany przez nas próżnociąg położniczy zapewnia lekarzowi 
bezpieczną i komfortową  obsługę,  a rodzącej kobiecie maksymalny komfort. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
2. Odnośnie Pakietu nr 11 poz. 5: „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które 
„zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” 
(Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów 
medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym 
(producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną 
oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z 
wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych 
szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w 
tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane 
w Medical Device Regulation MDR 2017/745.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
3. Czy Zamawiający, ze względu na sytuację epidemiologiczną odstąpi od wymogu przesłania 
próbek? A jeśli nie, to czy dopuści w pakiecie nr 11 przesłanie po jednej sztuce dla każdej pozycji jako 
uzupełnienie dokumentacji na wezwanie Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Kielce 16.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
1. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 7 poz. 7: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic 
diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach od XS-XL, 
powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana + teksturowana na końcach palców, długość min. 300 
mm, grubość na palcu 0,14 mm, na dłoni 0,09 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 10 N, AQL 1.0. 
Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN 420,  posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III 
Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 
EN ISO 374-5 (potwierdzone Certyfikatem Badania Typu UE), opakowanie a’100 szt. z podziałem 
kolorystycznym ze względu na rozmiary. Ponadto rękawice zostały przebadane na przenikanie 
cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 oraz posiadają Viral Test ASTM F1671. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również 
 Pytania do wzoru umowy:  

1. Wnosimy o modyfikację § 1 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 7 o treści: „Zamawiający 
zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości 
wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: Pandemia 
COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na 
wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko 
posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów 
niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane 
przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe 
dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - 
mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych 
dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  W rezultacie, 
tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność 
wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z 
powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym 
momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej 
wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom 
odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych 
wyrobów medycznych." 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

2. Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 6 projektu umowy. UZASADNIENIE  Zamawiający, jako podmiot 
uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie 
może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze 
ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, 
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zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno- 
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub 
zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz 
wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie  
w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14). 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

3. Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 2 projektu umowy poprzez dookreślenie terminu realizacji 
reklamacji. UZASADNIENIE:  Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi                     
w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień 
publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych  
z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana 
specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” 
Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane 
z udziałem środków z POIŚ. (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki Postępowanie 
wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty 
przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck). 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

4. Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 lit. a) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nią kary 
umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. UZASADNIENIE: 
Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary 
umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks 
cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa 
PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji 
Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar 
umownych na Wykonawcę. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

5. Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 2 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści możliwości 
potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzeniem należnym wykonawcy. UZASADNIENIE:  
Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, 
który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 
wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa  
w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może 
dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie,  
w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy 
należy traktować jako nieważne. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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6. Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 lit. e) projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: 

„zmiana taka następować będzie automatycznie i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w 
formie pisemnej.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

7. Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine:  
„z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową.”  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

8. Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 3 o treści: „Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub  
w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o 
co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: 
Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a 
mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy 
podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany 
stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich 
cenach. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

9. Pytanie dotyczące reglamentacji dostawy towaru: 

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: 
„Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego 
ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  

UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, 
skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc 
do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również 
zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły 
równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia  
w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu 
wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie  
i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów 
medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  W rezultacie, tj. z powodu 
niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów 
medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu 
dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie 
oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego 
ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę 
zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych." 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu 

10. Pytanie dotyczące zmiany cen:  

„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub  
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w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o 
co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”  
UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki 
niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach 
umowy. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany 
ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po 
rażąco niskich cenach.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu 
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Kielce 16.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
Zadanie 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne o średnicy 0,45mm oraz długości 12mm lub 16mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 1, pozycje 1 - 8 
Czy Zamawiający wydzieli wskazane pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie 
konkurencyjnej oferty na ten asortyment. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 2, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści igły standard do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 26G x 
120mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 5, pozycja 2 
Czy Zamawiający ma na myśli fartuch w rozmiarze 71cm x 116cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch w takim rozmiarze 
Zadanie 5, pozycja 3  
Czy Zamawiający ma na myśli fartuch w rozmiarze 71cm x 180cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch w takim rozmiarze 
Zadanie 5, pozycja 4  
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze foliowe bez warstwy antypoślizgowej? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 5, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze włókninowe z warstwą antypoślizgową? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 5, pozycja 5 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania stazy dostępnych w minimum 2 kolorach? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, nie oczekuje 
Zadanie 5, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne z możliwością wpisania danych pacjenta na 
karteczce umieszczanej w kieszonce opaski? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opaski z możliwością wpisania danych pacjenta na karteczce, 
ale tylko w przypadku gdy pozostałe parametry są zgodne z SIWZ 
Zadanie 5, pozycja 17 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z zagiętą końcówką Yankauer w 
rozmiarze CH 21 oraz z drenem w rozmiarze CH 24 / 210cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Zadanie 5, pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści dren śródskórny o długości 700mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 5, pozycja 24 
Czy Zamawiający dopuści dren do jamy otrzewnej CH 33 dł. 50cm, 100% silikon? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 6, pozycje 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z zadania 6 i utworzenie z niej odrębnego 
zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 9, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści maski sterylne? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 10, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 25G/90mm, pakowaną wraz z igłą prowadzącą? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 10, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści golarkę posiadającą ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej 
chromem? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 10, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści skalpel w rozmiarze 11 ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 10, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści aparat z zaciskiem rolkowym z krótkich przerw w infuzji? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 10, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści aparat zawierający PCV? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 10, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH 10 dł. 60cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 10, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 3 ml? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 10, pozycja 10-16 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z lateksową zastawką lub z plastikową zastawką? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 10, pozycja 11-16 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z balonem o pojemności 5-10ml? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 10, pozycja 17 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości 50cm? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 10, pozycja 19 
Czy Zamawiający dopuści cewnik wewnętrzny Nelaton w rozmiarach CH6,CH8,CH10? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 10, pozycja 24 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem zakończonym atraumatycznym otworem 
oraz dodatkowym otworem bocznym, bez sztywnej kanki? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 10, pozycje 27, 28 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 27, 28 z zadania 10 i utworzenie z niej 
odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również 
złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 12, pozycje 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z zadania 12 i utworzenie z niej odrębnego 
zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zadanie 12, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści okularki w roz. S (20-28cm), M (24-34cm), L (30-40cm)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Kielce 16.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 

1. dot. Zadanie 19 Wymagania pkt 14, SIWZ rozdz. 3, rozdz. 7 - Wykaz dok. pkt 6 
Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i 
kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Nie wszystkie wyroby objęte przedmiotem 
zamówienia w Pakiecie nr 19 (dot. poz. 10) zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby 
medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, w związku z tym nie 
podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się 
deklaracji zgodności ani żadnych, innych dokumentów dopuszczających do obrotu. Powyższe nie 
dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych. Dlatego zwracamy się z 
prośbą o ujednolicenie zapisów pod Pakietem nr 19 pkt 14, oraz w SIWZ w w/w punktach zgodnie z 
zapisem w Umowie § 1 ust. 2, że wymagania atestów oraz spełnienia wymagań Ustawy o wyrobach 
medycznych dotyczą jedynie zaoferowanych wyrobów medycznych (zakwalifikowanych przez producenta 
jako wyroby medyczne). 
Odpowiedź: Zamawiający w rozdz. 7 pkt. 6 SIWZ opisał dokładnie jak postępować  
w takim przypadku  

1. dot. zapisów SIWZ rozdz. 3, rozdz. 6 oraz Umowy § 1 ust. 3 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisu umożliwiającego składnia zamówień 
telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej 
upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również 
dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji. 
 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

1. dot. Formularz  ofertowy  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu ofertowym 
tylko tych pozycji (Pakietów), na które Wykonawca składa ofertę. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

1. dot. zapisów SIWZ rozdz. 3, Umowy § 2 ust. 1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu: „na swój koszt” na zapis: „na swój koszt 
przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień 
poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, 
robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są 
wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 
 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

1. dot. zapisów Umowy § 5 
Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości 
netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany 
odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma 
wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Kielce 16.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
Dotyczy zapisów SIWZ: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy 
do żadnej grupy kapitałowej? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie Oświadczenia o przynależności 
do grupy kapitałowej (Załącznik nr  4 do SIWZ) do oferty w przypadku Wykonawców, 
którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 
9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów 
eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz 
sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje 
pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i 
normami. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

Dotyczy Parametry Techniczne: 
3. Dotyczy Zadanie nr 13 poz. 11 

             Czy Zamawiający oczekuje wyceny za same wskaźniki kontroli mycia, czy wskaźniki                 
             łącznie z uchwytem? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

4. Dotyczy Zadanie nr 13 poz. 18 
Czy Zamawiający ma na myśli wskaźniki biologiczne o wstępnym odczycie po 3              
godzinach i ostatecznym po 5 godzinach inkubacji? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Kielce 17.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
Pakiet 7.  
Poz. 2. Czy mając na uwadze obecną sytuację na rynku rękawic, Zamawiający dopuści produkt o 
następującej specyfikacji: 
Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową powierzchnia 
zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, grubość min.: na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, 
na mankiecie 0,16 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 10 ug/g rękawicy w 
badaniach niezależnych, mankiet rolowany, długość min. dla rozmiaru 7,5 - 302 mm. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Poz.3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ginekologicznych z AQL =1,5 oraz zawartością 
pudru <50 ug/g rękawicy, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych najwyższej jakości o 
następującym opisie: 
Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, 
powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane 
radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, faktyczny poziom protein < 10 ug/g 
rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne 
hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm 
dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na 
przenikalność min. 18 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań), badania na 
przenikalność min. 25 cytostatyków (raporty z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej 
dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 
14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następującej specyfikacji: 
rękawice diagnostyczne sterylne, niebieskie o przedłużonym mankiecie min. 295 mm, kształt płaski, 
grubość na palcach 0,13 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5, 
oznakowane jako wyrób medyczny Klasy Is i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, Odporne na 
przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3, odporne na przenikanie min. 10 
cytostatyków przez min. 60 min., w tym Mechloretaminę; badania na przenikalność wirusów zgodnie z 
normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary S-XL, pakowane parami w 
opakowania foliowe zewnętrzne i papierowe wewnętrzne, op. zbiorcze maks. 50 par/opakowanie. 
Poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nieznacznie różniących się od wymaganych, a 
mianowicie: Rękawice neoprenowe w kolorze brązowym, siłą zrywu przed starzeniem 13,5 N, grubością 
pojedynczej ścianki na palcu: 0,23 mm, dłoni 0,21 mm. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści rękawice do procedur bardzo wysokiego ryzyka, o następującej 
specyfikacji: 
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Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 
mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części dłoniowej, AQL 1,5, grubość na 
palcu 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z 
adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co 
najmniej 30 minut zgodnie z normą ASTM F739-12 dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4- 
rzędowe środki czyszczące, 96% kwas siarkowy, izopropanol 70 %, aldehydy. Odporność na 
cytostatyki  
potwierdzona raportem z wynikami badań, w tym Karmustyny i Thiotepa z czasem przenikania  
>40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Spełniające normę EN 388 o odporności 
mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie. Rozmiary XS-XL, pakowane po 50 
sztuk. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o dł. 300 mm, grubości pojedynczej 
ścianki na palcu: 0,19 mm, dłoni 0,17 mm, siłą zrywu przed starzeniem 10,2 N, AQL ≤1,5, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Poz. 8.  
Mając na uwadze obecną sytuację na rynku rękawic. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o 
następującym opisie: 
Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia 
wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na 
prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą 
na końcach palców. Grubośc na palcach min. 0,09 mm, grubośc na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na 
uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i 
pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią 
chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek 
ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na 
poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 
1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna 
i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do 
kontaktu z żywnoscią (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, 
badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, 
pakowane po 100 szt.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Kielce 17.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
1. dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, 
znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
2. dotyczy SIWZ- Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich 
wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
3. dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy 
ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe 
wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ 
4. dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały 
się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” 
posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 
Dystrybucyjnej?   
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
5. dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały 
się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają 
dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i 
umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
6. dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego 
rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności 
towaru z zamówieniem?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
7. dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu 
Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie 
wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
8 dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z 
wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da  Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które 
będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami 
niemedycznymi. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
9. Zad. 1, poz. 5 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w miejscu igły 0,8x16mm, igły w rozmiarze 
0,8x40mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
10 Zad. 1, poz. 11. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł aspiracyjnych z otworem bocznym do pobierania 
leków posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania na terytorium RP, bez 
dokumentów potwierdzających klasę które w znaczny sposób utrudniają uczciwą konkurencję? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
11. Zad. 1, poz. 13. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezigłowego zaworu dostępu żylnego o nazwie własnej 
„Vadsite” produkowany przez firmę „Vygon” o pojemności resztkowej 0,07ml, trwałość 7 dni lub 360 
podejść, przepływie 170 ml/min? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
12. Zad. 1, poz. 14, 15, 16, 17. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek trzy częściowych wykonanych z 
polipropylenu  ze skalą nominalną odpowiadającą wartości pojemności strzykawki? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
13. Zad. 1, poz.18. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie strzykawki Tbc wykonanej z polipropylenu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza równiez 
14. Zad.1, poz. 24, 25, 26. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie kaniul do wkłuć dożylnych z cewnikiem wykonanym z 
poliuretanu, w rozmiarach 22G 0,9x25mm (35ml/min), 20G 1,1x33mm (60ml/min), 18G 1,3x45mm 
(95ml/min)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
15. Zad 1, poz. 37, 38, 39. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie kaniul bezpiecznych ze standardowym korkiem bocznym 
z gwintem jak przy wymaganych kaniulach zwykłych, z 4 paskami rtg, w rozmiarach: 22G 0,9x25mm 
36ml/min,  20G 1,1x25mm 65ml/min, 20G 1,1 33mm 61ml/min,  18G 1,3x33mm 103ml/min, 18G 
1,1x45mm 96ml/min ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
16. Zad. 2, poz.1-5. 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł we wszystkich pozycjach pochodzących od jednego 
producenta? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Kielce 17.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
Zadanie nr 9, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o objętości pływowej 150-1500 ml i przestrzeni martwej 
40 ml przy pozostałych parametrach bez zmian? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Zadanie nr 12, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarze S dla którego obwód główki wynosi 
max. 31 cm, w rozmiarze M – max. 35 cm oraz w rozmiarze L – max. 40 cm przy pozostałych 
parametrach bez zmian? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Zadanie nr 12, pozycja 4 
Czy Zamawiający ma na myśli elektrody dla noworodków EKG z kabelkiem pakowane po 3 sztuki. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Zadanie nr 12, pozycja 4 
Czy Zamawiający wyłączy pozycje 4 z Zadania nr 12 i utworzy z niego oddzielne Zadanie? Umożliwi 
to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie 
przez Zamawiającego korzystniejszej ceny. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Kielce 17.11.2020r.   
 

Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

Sprawa SAG ZP-16/2020 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1, zad nr 9 , poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści  filtr oddechowy wirusowo-bakterjobójczy z wymiennikiem ciepła i 
wilgoci jałowy dla dorosłych, z wkładem hydrofobowym z wymiennikiem ciepła i wilgoci, j.u., 
objętość pływowa 150-1200ml, przestrzeń martwa 51 ml, przezroczysta obudowa, port do kapnografii 
zamknięty zatyczką, czas działania do 24 h. pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Kielce 17.11.2020r.   
Dotyczy:  Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
Sprawa SAG ZP-16/2020 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
Pytanie 1, dotyczy zadania nr 12 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 12 pozycji 1 (okularki do fototerapii) i utworzenie 
nowego pakietu w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 2, dotyczy zadania nr 12 
Czy Zamawiający wymaga, aby okularki do fototerapii zapewniające bezpieczeństwo i wygodę 
podczas fototerapii wykonane były z miękkiego, opatentowanego i oddychającego materiału bez 
lateksu, materiału przyjaznego dla skóry dziecka, wykonanego ze 100 % z bawełny, bez folii 
poliuretanowej pokrytej silikonową warstwą adhezyjną. Okularki idealnie dopasowane, założone na 
główkę dziecka nie przemieszczają się  i pozostają bezpiecznie na tym samym miejscu dzięki 
unikalnej konstrukcji w kształcie Y, składające się z jednej części, dobrze przylegającej do głowy 
dziecka, z przodu posiadające specjalny uchwyt pozwalający na praktyczne ułożenie okularków. 
Pasują do każdego kształtu głowy, dzięki  elastycznym mocowaniom na rzep, znajdujący się na 
potylicy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 3, dotyczy zadania nr 15  
Na polskim rynku  jest kilku autoryzowanych dystrybutorów produktów firmy Masimo, oferujących 
oryginalne czujniki w technologii Masimo SET.  Technologia Masimo SET  - eliminacja sygnałów 
płynących z krwi żylnej jest objęta prawem patentowym a jej podrabianie jest niezgodne z prawem.  
W związku z tym, że zdarzają się sytuacje, iż inne firmy oferują zamienniki czujników w technologii 
Masimo SET, produkcji chińskiej, koreańskiej lub tureckiej dodatkowo produkty te nie są 
kompatybilne z urządzeniami firmy Masimo , i z całą pewnością nie pracują w technologii Masimo 
SET a ich użycie może powodować błędy pomiaru.   
W związku z tym prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga  
oświadczenia Producenta czujników firmę Masimo, że zaoferowane czujniki są oryginalne                   
i kompatybilne z urządzeniami o których mowa w  SIWZ, i że  w związku z powyższym , 
Zamawiający oczekuje zaoferowania czujników Masimo SET przez Autoryzowanego 
Dystrybutora, posiadającego autoryzowany serwis Masimo na terenie Polski. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 
 


